SERION ELISA classic ESR121M Borrelia burgdorferi IgM EQ0114

Qualitatskontrollzertifikat / Quality Control Certificate . il'i  HE
Kitcharge / Lot EQO0114 IFU-Version 121-23 11.06.2025 '
. " QI 30
Verw. bis / Exp. 2027-03-31 New! Priifdatum / h
Date of control '
||Verwendete Reagenzien / Reagents used Lot Standard Standard Kurve / Standard curve
Teststreifen / Antigen coated strips ECQ0223 Ref.- Werte / Ref. Values Giiltigkeitsbereich / Validity Range Parameter A 0,023
Standardserum / Standard serum ECQ0220 OD 0,76 oD 0,38 - 1,29 B 1,049
Negativ Kontrolle / Negative control ECQ0219 C 3,384
Konjugat / Conjugate KJP079++ Units 8,51 U/ml D 3,474
"Quantifizierungsgrenzen / Limits of quantification U/ml 1 - 60
"Grenzwertbereich / Borderline range U/ml 3 - 5
OD Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum
0,38 - 042|043 - 047 | 048 - 0,51 052 - 056 | 057 - 0,61 062 - 066 | 067 - 0,70 | 0,71 - 0,75 0,76 U/ml Interpretation
< 0,16 < 0,18 < 0,20 < 0,22 < 0,24 < 0,26 < 0,28 < 0,30 < 0,31 < 3,0 [neg
0,16 - 026 |0,18 - 029 |020 - 032 |022 - 035 (024 - 038 | 026 - 0,41 028 - 044 |030 - 047 (031 - 049 3,0 - 5,0 |gw/borderline
> 0,26 > 0,29 > 0,32 > 0,35 > 0,38 > 0,41 > 0,44 > 0,47 > 0,49 > 5,0 |pos

"0D Bereich / OD Range 405 nm, Standardserum / Standard serum
"U/ml | 0,76 | 0,77 - 0,83 | 0,84

- 089 |09 - 09 J097 - 103 |104 - 109 (1,10 - 1,16 | 1,17 - 1,23 1,24 - 1,29 |Interpretation
I
< 3,0 < 0,31 < 0,33 < 0,35 < 0,38 < 0,41 < 0,43 < 0,46 < 0,49 < 0,52 [neg
30 - 50 (031 - 049 |033 - 0,51 03 - 056 |03 - 060 |041 - 064 |043 - 069 |046 - 0,73 | 049 - 0,77 0,52 - 0,81 [gw/ borderline
> 50 > 0,49 > 0,51 > 0,56 > 0,60 > 0,64 > 0,69 > 0,73 > 0,77 > 0,81 |pos
Formeln fiir spezielle Auswertesysteme oD = 0,641 x MV(STD) entspricht oberem cut-off/corresponds to upper cut-off 5 Institut Virion\Serion GmbH
Special case formulas oD = 0,409 x MV(STD) entspricht unterem cut-off/corresponds to lower cut-off 3 Friedrich-Bergius-Ring 19

Concentration= exp(3,384-In(3,451/(MV(Sample) x0,76/ MV(STD)-0,023)-1)/1,049) D-97076 Wiirzburg



SERION ELISA classic ESR121M Borrelia burgdorferi IgM EQ0114

Zusatzliche Barcodes mit Formeln fiir / Additional Barcodes with formulas for

Revelation™ DSX / DS-Matrix ™

4PS- Formel / 4PS-formula

exp(3.384-In(3.451/(Sample*0.760/S-0.023)-1)/1.049)

Giiltigkeitsbereich / Validity Range

0.380<=S1<=1.292

If OD Sample < Parameter A
if Ti<(0.023*(S1/0.760)) then Ti=(0.023+0.001)*(S1/0.760)

If OD Sample > Parameter D

if Ti>(3.474*(S1/0.760)) then Ti=(3.474-0.001)*(S1/0.760)

If OD Negative control < Parameter A

if NC1<(0.023*(S1/0.760)) then NCi=(0.023+0.001)*(S1/0.760)
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Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Wiirzburg




